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Gli agenti di contrasto usati in ecografia medica sono soluzioni liquide disperse di 
microgusci lipidici (microbolle), aventi un diametro medio compreso tra 2 e 5 µm, che 
racchiudono un gas inerte. Iniettati nel circuito venoso, hanno lo scopo di incrementare 
l’ecogenicità e, conseguentemente, la visibilità nelle immagini ecografiche, dei vasi ve-
nosi di ridotto diametro, grazie all’aumento del disadattamento di impedenza acustica 
tra il vaso sanguigno e il tessuto circostante generato dal gas incapsulato all’interno del-
le microbolle. Detto in altre parole: le microbolle hanno la capacità di diffondere l’onda 
elastica incidente proveniente dall’ecografo, in maniera molto maggiore rispetto ai glo-
buli rossi presenti nel sangue [1,2]. 
Nel caso dei sistemi microvascolari, quando cioè il diametro del vaso sanguigno 
scende al di sotto del micron, gli agenti di contrasto attualmente disponibili, date le di-
mensioni esterne dei gusci lipidici, sono inutilizzabili; è stato recentemente dimostrato, 
tuttavia, che nanobolle aventi un diametro di 200-300 nm possono avere proprietà di 
scattering tali da divenire delle potenziali candidate all’uso come mezzo di contrasto 
acustico [3]. 
Pertanto, l’efficienza di scattering degli ultrasuoni da parte di nanobolle lipidiche è 
un parametro importante per valutare un loro utilizzo quali mezzi di contrasto in ecogra-
fia medica per la visualizzazione di vasi sanguigni di piccolo diametro. Ma vi è un ulte-
riore interesse nelle soluzioni disperse di nanobolle: esse sono potenzialmente impiega-
bili come mezzi di trasporto di farmaci e/o geni in siti specifici del corpo umano. È no-
to, infatti, che le nanobolle, per valori sufficientemente elevati dell’intensità dell’onda 
acustica incidente, possono divenire nuclei di cavitazione; se questo fenomeno si verifi-
ca in prossimità di membrane cellulari, esso provoca in quest’ultime l’apertura di nano-
pori del diametro di circa 300-700 nm aventi una vita media di 20-50 ms [4]. Questo fe-
41° Convegno Nazionale AIA 
2 
nomeno, che va sotto il nome di sonoporazione, aumenta la permeabilità cellulare favo-
rendo la possibilità di ingresso all’interno della cellula di medicinali o geni, eventual-
mente contenuti all’interno della stessa nanobolla [5,6].  
In questo articolo vengono riportati alcuni risultati preliminari sulle caratteristiche 
elastiche e sull’efficienza di scattering di nanobolle formate da gusci lipidici del diame-
tro di poche decine di nanometri: le misure sono state effettuate con un sistema pulse-
echo ad alta frequenza e con tecniche fotoacustiche. I risultati ottenuti sono stati para-
gonati a quelli ricavabili dall’utilizzo di un agente di contrasto acustico commercial-
mente disponibile, il SonoVue
®
 prodotto dalla Bracco Imaging, che è costituito da una 
sospensione liquida di microbolle lipidiche.  
 
2. Materiali e metodi 
Nanobolle aventi un guscio lipidico di raggio medio pari a 150-200 nm contenenti 
tetradecafluoroesano, sono state prodotte presso il Dipartimento di Chimica e Tecnolo-
gie del Farmaco della Sapienza Università di Roma. 
La valutazione dell’effettiva presenza di gas all’interno delle nanobolle è stata con-
trollata con una tecnica fotoacustica: viene misurata la diminuzione di ampiezza dei pic-
chi di risonanza corrispondenti alle frequenze proprie di un risuonatore acustico, utiliz-
zato come cella fotoacustica, al variare della concentrazione di nanobolle all’interno 
della cella. 
La cella fotoacustica, in ottone, è una struttura acusticamente risonante di forma ci-
lindrica e avente un volume interno di V = 7.68 cm
3
 al cui interno si trova la soluzione 
liquida che si vuole caratterizzare fotoacusticamente; un laser a ioni di argon (lunghezza 
d’onda 4880 Å), periodicamente modulato in ampiezza a una frequenza variabile tra 50 





















Figura 1 – Schema della disposizione sperimentale per le misure fotoacustiche 
    Chopper 
Vibrometro  laser 
     Laser a ioni di argon 
     Controllo in 
      frequenza 
Amplificatore 
    lock-in 
Onda acustica 
Fascio laser 
  Cella fotoacustica 
               Membrana polivinilica Tubicino inserimento liquido 
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Il periodico riscaldamento del liquido provoca variazioni periodiche del suo volume 
che si riflettono in spostamenti di una piccola membrana polivinilica a contatto con il 
liquido; tali spostamenti vengono misurati con un vibrometro laser. Maggiore è la pre-
senza di gas all’interno delle micro/nanobolle disperse nel liquido, più grande è la dimi-
nuzione dell’ampiezza di oscillazione della membrana polivinilica, alle frequenze di ri-
sonanza della cella fotoacustica [7]. L’insieme del dispositivo sperimentale è mostrato 
in Fig. 1. 
La Fig. 2 riporta gli spettri di risonanza della cella fotoacustica per una sospensione 
di SonoVue
®
 diluito secondo le prescrizioni del produttore, e per una sospensione di 
nanobolle; il confronto nel caso del SonoVue
®
 è fatto con l’acqua distillata mentre nel 
caso delle nanobolle, il liquido di riferimento è l’hepes. I due picchi negli spettri di riso-
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Figura 2 – Risposta in frequenza della cella fotoacustica corrispondente a due di-
verse soluzioni in essa contenute: (a) sospensione dispersa di Sono-
Vue
®
, (b) soluzione dispersa di nanobolle 
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Nelle misure effettuate, 1.4 ml di soluzione di SonoVue
®
 sono stati diluiti in 7.68 ml 
di acqua distillata provocando delle variazioni relative di ampiezza di vibrazione per la 
prima e la seconda frequenza di risonanza pari rispettivamente a: 51.0)/( 11 SVAA  e 
.82.0)/( 22 SVAA Per quanto riguarda le nanobolle, 0.7 ml di soluzione di nanobolle 
in 7.68 ml di hepes generano una variazione relativa delle ampiezze di vibrazione alle 
due frequenze di risonanza di 36.0)/( 11 NBAA  e di .61.0)/( 22 NBAA  Questi valori 
sono  inferiori di circa il 30% rispetto a quelli ottenuti con il SonoVue
®
; tuttavia si deve 
tener presente che nel caso delle nanobolle, essi sono stati ottenuti con una soluzione di-
spersa di 0.7 ml di nanobolle contro 1.7 ml di SonoVue
®
 nella stessa quantità, 0.7 ml, di 
solvente (acqua per il SonoVue
® 
ed hepes per le nanobolle). Se si ipotizzasse, allora, di 
introdurre nella cella una quantità di nanobolle, ovvero una quantità di gas in esse con-
tenuto pari a quella del SonoVue
®
, i rapporti di 
NBAA )/( 11  e NBAA )/( 22  raddoppie-
rebbero: ciò conferma che i gusci lipidici delle nanobolle riesco a intrappolare efficace-
mente il tetradecafluoroesano. 
L’efficienza di diffusione degli ultrasuoni da parte delle nanobolle al variare della 
loro concentrazione, è stata misurata con un classico sistema pulse-echo (Fig. 3); tale si-
stema è stato anche utilizzato per controllare la loro stabilità temporale effettuando mi-
sure di attenuazione delle onde elastiche sul medesimo campione di nanobolle, conser-
vato a 4 C°, a distanza di 30 giorni. 
La Fig. 4 riporta il valore dell’attenuazione del segnale ricevuto dal trasduttore (ge-
nerato dall’onda acustica riflessa dalla base riflettente del contenitore in perspex in cui 
si trova la soluzione di nanobolle), misurato alla frequenza di 14 MHz, per diverse con-
centrazioni di nanobolle in hepes: si noti come l’efficienza di scattering dopo 30 giorni 
rimanga costante. I valori di attenuazione riportati hanno come attenuazione di riferi-
mento, una soluzione di hepes priva di nanobolle. 
Al crescere della concentrazione di nanobolle in hepes, cresce l’attenuazione del se-
gnale riflesso, ovvero aumenta l’efficienza di scattering della soluzione, poiché aumenta 
la quantità di gas presente nel liquido; i valori che si ottengono con una concentrazione 
del 35% di nanobolle in hepes, sono confrontabili con quelli che si ottengono con il So-
noVue
®
 diluito secondo le prescrizioni del produttore: questi valori testimoniano 

















Figura 3 – Schema della disposizione sperimentale per le misure di tipo pulse-echo 
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Figura 4 – Valori dell’attenuazione degli ultrasuoni, misurata a 14 MHz, al variare 
della concentrazione delle nanobolle in soluzione; una seconda serie di 




Sono state riportate misure riguardo l’efficienza di scattering di nanobolle lipidiche 
con diametro medio di 200 nm contenenti tetradecafluoroesano; le misure, effettuate 
con la tecnica pulse-echo, rivelano un’attenuazione dipendente dalla concentrazione in 
soluzione delle nanobolle con valori che, per una concentrazione del 35% di nanobolle 
in hepes, raggiungono, a 14 MHz, il valore di circa 6 dB/cm. Tale valore è confrontabile 
con le attenuazioni prodotte da agenti di contrasto commercialmente disponibili come, 
ad esempio, il SonoVue
®
.  
È stata inoltre utilizzata una tecnica fotoacustica per la valutazione dell’efficacia di 
intrappolamento del gas all’interno delle nanobolle, riscontrando, anche in questo caso, 
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